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Rapporten ar framtagen med ekonomiskt bidrag fran Skyltfonden. Standpunkter och
slutsatser i rapporten reflekterar forfattaren och éverensstammer inte med nédvandighet

med Trafikverkets standpunkter och slutsatser inom rapportens @amnesomrade.

1) Sammanfattning av projektet

Projektet har utvecklat en prototyp av ett nytt bedomningsinstrument for klinisk anvandning
i kérkortsmedicinsk bedomning av saval kognitiv som praktisk formaga att hantera bilkérning
pa trafiksakert satt. Prototypen har presenterats for presumtiva anvandare och erhallit ett
mycket positivt gensvar, och kommer i fortsatt projekt att genomga en vetenskaplig
provning.

2) Erhallen trafiksdkerhetsnytta

Den utvecklade produkten DriveCap medfor en nédvandig och vélbehovlig modernisering av
redskap for korkortsmedicinska utredningar. Dessa redskap har stor betydelse for att
korkortsmedicinska utredningar ska kunna sarskilja personer som kan fortsatta att vara
aktiva bilférare trots skada eller sjukdom och de som bor avsta fran fortsatt bilkérning.
Projektet bidrar saledes till trafiksdakerheten genom att vara en viktig pusselbit for att
sakerstalla att det svenska regelverket med ldakares anmalningsplikt och
forfattningssamlingen for medicinska krav for korkort ska fungera.

3) Bakgrund

Behovet av korkortsmedicinska utredningar 6kar over hela landet. En avgérande orsak till
okningen ar en aldrande befolkning dar bilkdrning ses som en sjalvklar aktivitet dven vid
sjukdom, efter skada eller vid hog alder. Efterfragan pa metoder for objektiv bedémning av
kognitiva och praktiska férmagor for bilkdrning ar stor inom sjukvard och andra
verksamheter som hanterar fragestallningen for enskilda klienter/patienter.
Mobilitetscenter i Goteborg har utfort korkortsmedicinska utredningar med fokus pa
kognitiv och praktisk bedomning sedan 2004. Mobilitetscenter har de senaste aren
uppmarksammat att flera beprévade bedémningsinstrument, som anvands 6ver hela landet
for kérkortsmedicinsk utredning, bygger pa teknik som successivt aldras. Flera av dessa
uppdateras inte, vissa inte ar tillgdngliga langre och andra uppfyller inte krav pa sdkerhet
enligt GDPR.
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Mobilitetscenter i Goteborg har ocksa uppmarksammat att manga andra verksamheter i
landet ocksa saknar redskap for att bedoma den fysiska férmagan for reglagehantering och
reaktion. Manga diagnosgrupper (tex stroke, multipel skleros, Parkinson, forvarvad
hjarnskada) kan i sin symtombild ha bade nedsatt rorelseférmaga och nedsatt kognitiv
formaga. For att kunna bedéma lamplighet for att fa kora bil behéver bade den fysiska och
kognitiva férmagan testas.

Mobilitetscenter tog initiativ till foreliggande projekt for att utveckla ett nytt bedémnings-
instrument for klinisk anvandning i korkortsmedicinsk bedémning av saval kognitiv som
praktisk formaga att hantera bilkorning pa trafiksakert satt. Malsattningen &r att den fardiga
produkten ska kunna anvandas av alla klienter och darmed vara oberoende av saval fysisk
funktionsnedsattning som forkunskaper avseende bilkérning. Programvaran ska besta av
enkla visuella instruktioner och stimuli. Produkten ska vara tekniskt stabil, uppdateringsbar,
utvecklingsbar och tekniskt Iatt att hantera for att underlatta anvandning i klinisk
verksamhet.

4) Syfte med projektet

Syftet med projektet var att utveckla en prototyp for ett modernt och utvecklingsbart
beddmningsinstrument for klinisk anvandning i kérkortsmedicinsk bedémning.
Prototyputvecklingen ska leda till en fardig produkt med god tillganglighet, hog
anvandbarhet och hog tillforlitlighet som ska saluféras av ett etablerat foretag med
internationell forsaljningsorganisation, BraunAbility.

5) Beskrivning av metod och material

Projektet inleddes med workshoppar med inbjudna intressenter, sakkunniga och presumtiva
anvandare. Denna fas i projektet utfordes under pagaende pandemi vilket innebar att
momentet utvidgades till bade en fysisk workshop och en digital workshop som
genomfordes vid olika tidpunkter. Detta mojliggjorde en bredare medverkan fran fler
personer och gav en bra grund till nasta steg i projektet — mjukvaruutvecklingen.

Efter det forsta steget i mjukvaruutvecklingen vidtog det som visade sig vara projektet
storsta utmaning - att hardvara och mjukvara ska fungera stabilt, anvdandarvanligt och vara
reproducerbar. Projektets delmoment 3, 4 och 5 med pilottest, utvardering och uppdatering
har upprepats manga ganger for att uppna tillforlitligt resultat. Tidsatgangen har darmed
varit betydligt storre dn beraknat i projektbeskrivningen. Under denna fas har DriveCap
presenterats for deltagare vid tidigare workshop vid en forhandsvisning i september 2022.
Prototypen har ocksa visats for 6gonlakare pa konsultbasis for att fa feedback pa produktens
visuella uttryck.

Prototyputvecklingen har saledes varit betydligt mer tekniskt komplicerad dn vad som kunde
forutses. Detta har inneburit att projektets steg 6 med insamling av ”“normalresultat” fran
friska personer har utgatt ur projektet. Det har bedémts vara mer vardefullt att stabilisera
produkten an att genomféra momentet innan stabilitet uppnatts. Prototypen har dock
under vintern 2023 uppnatt en tillférlitlighet som beddms vara tillrdcklig och anvands nu i
I6pande verksamhet pa Mobilitetscenter.

6) Resultatredovisning

Projektet har resulterat i en konkret produkt — DriveCap — med stor potential fér god
anvandbarhet i kérkortsmedicinska utredningar av kognitiv och motorisk formaga for
bilkérning. Hardvaran har genomgatt en omfattande forandring for det nya
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anvandningsomradet och ar forsedd med helt ny programvara som ar utvecklad enligt
erfarenheter fran Mobilitetscenter och fran de workshoppar som inledde projektet.
Programvaran ar webbaserad vilket innebar att produkten inte ar beroende av stor
datorkraft, den kommer i mycket liten utstrackning att paverkas av uppgradering av
operativsystem eller liknande utan alla anvandare kommer alltid att ha samma version av
mjukvaran.

Produkten har prévats i verksamheten pa Mobilitetscenter med mycket positivt utfall.
DriveCap har en verktygslada med olika testmoduler som kan anvdndas beroende pa
klientens forutsattningar. Erhallna resultat presenteras med god pedagogik for klienten och
kan darmed bidra med att 6ka individens insikt och forstaelse for de utmaningar som
foreligger.

Bild 1) DriveCap — introduktionsévning
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Aktiv session

ID: Ingrid0210

VISA ALLA RESULTAT

Bild2) DriveCap — verktygsldda, testmoduler

Resultat - Reaktionstid

1d: Ingrid0210
2023-02-10
Hjalpmedel: Fotpedaler standard pedalstall hager fot

Total genomsnittlig reaktionstid €
Motorisk genomsnittlig forfiytiningstid 0.21
Genomsnitlig tanketid

Felaktiga pedaltryck

inder (Gransvarde: 1.5)
inder (Gréinsvérde: 0.75)
kunder (Gransvérde: 0.75)
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).37 1 0.22 0.40/0.2¢ 037/022 0.52/0.18 .47 1 0.1¢ 0.4210.25
Genomsnittlig reaktionstid vénster Genomsnittlig reaktionstid héger
Reaktionstid 0.64 5. (Gransvérde: 1.50) Reaktionstid 0.67 5. (Gransvérde: 1.50)
Motorisk forflyttningstid 0.2 (Gransvarde: 0.75) Motorisk forflyttningstid 0.2 (Gransvarde: 0.75)

Tanketid 0.44 s (Grénsvarde: 0.75) Tanketid 0.46 s (Gransvarde: 0.75)
Antal missar C Antal missar (

Bild3) Drive Cap — exempel pd protokoll

7) Slutsatser

Projektet har slutforts och lyckats med féresatsen att skapa en prototyp som kommer att
tillverkas och saluféras for en bred anvandning inom omradet for kérkortsmedicinska
utredningar. Processen har dock varit betydligt mer tidskravande och mer tekniskt
komplicerad an vad som kunnat férutses. Vissa moment som planerades inga i foreliggande
projekt har darfor utgatt da resurserna inte har rackt till, men kommer att genomforas i
kommande projekt dar fortsatta medel har beviljats av Vinnova.

8) Spridning och implementering

Prototypen har utvecklats till en produkt — DriveCap — som kommer att tillverkas och
saluféras av BraunAbility med StagelT som leverantor av den webbaserade mjukvaran.
Mobilitetscenter kommer att erbjuda utbildning och information till nya anvandare av
DriveCap. BraunAbility forbereder ocksa en certifiering enligt det europeiska medicinsk-
tekniska direktivet MDR. Certifieringen ar en forutsattning for framtida kunder inom hélso-
och sjukvarden i Europa och en viktig kvalitetsindikator daven fér andra lander.
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DriveCap har visats och presenterats for medverkande de workshoppar som inledde
projektet och ront stort intresse. Den har dven presenterats i andra sammanhang som tex
vid strokekonferensen ELSAF i Barcelona i mars 2023 och ytterligare presentationer kommer
att ske under den narmaste tiden.

De moment som inte kunnat utféras inom ramen for foreliggande Skyltfondsprojekt kommer
att utforas i en strukturerad vetenskaplig utvardering med vetenskaplig handledning fran
Goteborgs Universitet. Detta har beviljats finansiering av Vinnova och kommer att inledas i
april 2023 och avslutas senast i januari 2025.

Vastra Frolunda 2023-03-21

Ingrid Bolin

Verksamhetschef
Mobilitetscenter

FO Petersons gata 24

421 31 Vastra Frolunda

Epost: ingrid@mobilitetscenter.se
Tel: 031-45 46 75
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